
Il corretto allestimento dell’esame istologico

- utilizzare FORMALINA tamponata 10 % in quantità di 10 parti di formalina per ogni 
parte di tessuto

- sigillare perfettamente il contenitore (la formalina ed i suoi vapori sono tossici e 
cancerogeni!)

- se tutte le dimensioni del campione superano 1 cm eseguire dei piccoli tagli 
longitudinali per facilitare la penetrazione del fissativo

- evitare contenitori troppo stretti per il campione perché la porzione di tessuto a 
contatto con la parete del barattolo non può essere penetrata dal fissativo

- evitare per campioni voluminosi contenitori dal collo troppo stretto in quanto il 
pezzo fissato si indurisce completamente rendendone poi impossibile l’estrazione 
dal barattolo

- è possibile anche effettuare una prefissazione di 1-3 giorni e inviare quindi il 
campione avvolto in materiale umido dentro un sacchetto ermeticamente chiuso, il 
tutto inserito in un ulteriore contenitore protettivo

- non porre a stretto contatto vetrini per citologia : i fumi della formalina alterano le 
cellule rendendo impossibile la lettura.


